附件1
体外诊断试剂变更注册审查指导原则

本指导原则旨在指导注册申请人对体外诊断试剂变更注册申报资料的准备及撰写，同时也为技术审评部门提供参考。

本指导原则是对体外诊断试剂变更注册申报资料的一般要求，申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用。若不适用，需具体阐述理由及相应的科学依据，并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。

本指导原则是供注册申请人和技术审评人员使用的指导性文件，但不包括审评审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。

本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定，随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，相关内容也将适时进行调整。

    一、适用范围

本指导原则适用于体外诊断试剂的变更注册，即医疗器械注册证载明的产品名称、包装规格、主要组成成分、预期用途、产品技术要求、产品说明书、进口体外诊断试剂的生产地址等发生变化的情况。本指导原则涵盖的变更情况包括《关于公布体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》（2021年第122号）附件6中变更注册申报资料要求及说明下综述资料部分产品变更情况描述的12种情况。

    由于已上市体外诊断试剂变更的复杂性和多样性，随着技术的不断发展也可能出现新的变更情况，本指导原则对体外诊断试剂的变更提供了分析及评价的思路，举例说明了一般变更情况，不能涵盖已上市产品的全部变更情况。对于未列举的情况，注册人可参考本指导原则，根据产品的特点和变更情况开展研究，基于变更对产品安全性、有效性可能产生影响的技术分析选择评价或研究的方法。
本指导原则仅反映了当前对变更涉及的技术问题的基本认知。随着认知的不断深入，评价或研究的方法也将持续更新，如果注册人通过其他方法获得充分的证据，证明变更对体外诊断试剂的安全性、有效性不会产生不利影响，也可以采用。

二、体外诊断试剂变更管理的原则

体外诊断试剂上市后的变更管理属于产品全生命周期管理的一部分，建议注册人在对产品设计、生产工艺及质量控制等不断深入理解的基础上，对变更进行研究与分类，并主动对已上市产品进行持续改进和创新。体外诊断试剂变更管理的原则包括生产质量管理体系持续有效运行和风险管理。
（一）生产质量管理体系持续有效运行

    注册人应建立与产品全生命周期相关的质量管理体系并保持有效运行。建立变更控制程序，有效地识别产品设计、开发和生产的更改。当发生任何可能影响到产品安全性、有效性的改变时，注册人均应在进行风险分析的基础上，科学评价变更对产品安全性、有效性可能产生的影响，在此基础上进行相应的管理。变更控制程序一般包括更改的识别、评审、验证、确认（适当时）、批准后实施。注册人应将上述控制产品设计和开发更改的程序、过程及结果形成文件记录，适用时在注册申报资料中包含或引用上述文档，以证明符合设计开发和生产更改的要求。

产品设计、开发和生产的更改可来源于上市后风险监测计划，包括上市后数据采集和监测、风险评估、设计和过程变更等。注册人应充分积累上市后生产和使用过程的数据，对生产过程和产品设计的变更进行评价和记录。 

（二）风险管理

体外诊断试剂上市后，注册人为进一步提高产品质量、满足法规及标准要求或完善供应链等原因常需要对产品的原材料、生产工艺、反应体系、检验方法、预期用途等进行变更。根据医疗器械生产质量管理体系要求，当上述变化可能影响到产品安全性、有效性时，应当评价变化可能带来的风险，采取措施将风险降低到可接受水平，同时应当符合相关法规的要求。

注册人应从产品的预期用途和与安全性、有效性有关的特征等方面，分析并识别变更的情况对于产品风险可接受性的影响。如果变更引发潜在/可能的风险，则需通过实施风险控制措施、受益-风险分析等手段进行风险控制。在结果显示变更引发的综合剩余风险可接受的情况下进行产品变更，并形成与产品变化相关的产品风险管理资料。

    对于同时发生多项变更的情况，注册人应分别评估每项变更，并将这些变更作为整体综合考虑对产品安全性、有效性的影响。对于与产品配合使用的其他产品发生变更的情形（例如核酸提取试剂，样本保存液等），注册人应评估变更对包括产品在内的检测系统安全性、有效性的影响。

    三、体外诊断试剂变更管理流程

体外诊断试剂发生变化均应通过质量管理体系进行控制。如涉及医疗器械注册证及其附件载明的内容发生变化，需进行变更备案或变更注册；如不涉及医疗器械注册证及其附件载明的内容发生变化，注册人也应当按照质量管理体系要求做好相关工作。

注册人名称和住所、代理人名称和代理人住所变化，境内体外诊断试剂生产地址变化并已办理相应的生产许可，属于需要变更备案的事项。

对于符合《总局办公厅关于体外诊断试剂说明书文字性变更有关问题的通知》的产品说明书文字性变更，可由注册人自行修改。

对于注册证及其附件载明的其他内容发生变化的，需要进行变更注册。

四、体外诊断试剂变更注册审查要点

变更注册事项的情形较多，注册人需根据具体变更内容进行风险分析和技术评价，综合受益-风险分析，确定产品是否适宜进行变更，基于变更对产品安全性、有效性的影响，采用适当的方法进行相应的评价或研究并提交资料。

    变更注册申报资料应参考《关于公布体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》（2021年第122号）附件6中关于体外诊断试剂变更注册申报资料要求及说明，下面仅对部分重点内容进行强调。
（一）综述资料
综述资料包括概述、产品变更情况描述和变更对产品安全性、有效性影响的技术分析等。

变更情况应清晰描述每项变更申请所对应的产品变化并考虑各种变更情况的关联，可参考注册申报资料中综述资料适用部分给出变化对比以及涉及变化部分内容的说明。应当明确说明变更的原因及目的。

（二）非临床资料

注册人应根据具体变更情况，提交风险管理资料，并根据风险和技术分析，提交支持产品变更的非临床研究资料，如产品技术要求及检验报告、分析性能研究、稳定性研究、阳性判断值或参考区间研究、原材料、生产工艺、反应体系的研究资料等。

应当注意，非临床研究应考虑变更可能带来的影响涉及的研究内容，对于某些产品本身不发生变化的较为单一的变更情形，如为符合新的国家标准品或行业标准进行的产品技术要求的变更、货架有效期的延长、使用稳定性的变化、样本稳定性的变化等，非临床研究一般仅需针对变更指标本身涉及的内容进行验证并提交支持证据，而对于大多数涉及产品主要原材料、生产工艺、反应体系（如反应条件，样本、试剂用量或检验步骤）等产品本身发生变更的情形，应评估具体变更带来的影响，如可能影响的分析性能、稳定性、阳性判断值等，进行充分的变更验证。

推荐采用相关产品注册技术审查指导原则、行业公认的性能评价指南推荐的研究方法评价变更对产品安全性、有效性的影响。如采用其他替代方法，应充分说明其科学合理性。评价的结果应充分证明变更未对产品安全性、有效性产生不利影响。
（三）临床评价资料

对于可能影响产品临床性能的变更情形，如主要原材料生产商的变更，主要生产工艺、反应体系的显著变更，阳性判断值的变更，预期用途的变更，增加与原样本类型不可比的样本类型的变更等，应当进行临床评价并提交临床评价资料。

临床评价资料包括临床试验和免于进行临床试验的体外诊断试剂临床评价。具体应参考《体外诊断试剂临床试验技术指导原则》或《免于临床试验的体外诊断试剂临床评价技术指导原则》。

（四）产品说明书

以对比表形式详细描述说明书变更内容，并提交变更前、后的产品说明书。

（五）质量管理体系文件

变更的具体原因或目的涉及原材料、生产工艺实质性变化的，注册人应提交涉及产品变更项目的相关质量体系文件，监管部门将针对变化部分进行质量管理体系核查。
注册人提交含自检项目的检验报告时，应提供检验相关的质量管理体系文件清单。

五、体外诊断试剂的常见变更情形

以下针对各种产品变更情形，分别描述对于单一变更情形进行分析、评价或研究的考虑因素以及涉及的部分重点申报资料的注意事项。实际情况中常有同时发生多项变更的情形，对于同时发生多项变更的情形，应综合考虑各项变更之间的关联以及交互作用，并充分评价其对产品安全性、有效性的影响。

（一）预期不增加额外风险的情形

1.变更情形

1.1产品名称文字性变化。

1.2不影响产品性能或稳定性的包装规格变化：例如产品组成的最小包装不变，仅包装数量发生变化。

1.3说明书中更新注意事项、警示信息，不涉及产品的实质性变化。

1.4产品技术要求及附录中仅文字的修改，不涉及技术内容或者产品的实质性变化。

1.5删除适用机型、包装规格、样本类型。

1.6进口体外诊断试剂生产地址的文字变化。

1.7其他不增加风险的非实质性变化。

2.申报资料要求

包括概述和产品变更情况描述，说明变更的原因并明确具体变更事项，必要时提交支持变更的相关资料。涉及产品技术要求或说明书变化的应列表说明具体内容。
（二）有潜在风险/可能风险的情形

大部分的变更属于有潜在风险的情形，需要进行非临床研究和/或临床评价，确定不增加风险，或者虽然增加了部分风险但是剩余风险可接受，同时增加受益。如果产品变化导致风险增加且未增加受益，则不建议变更。

1.包装规格变化

1.1评价思路

包装规格变化时，需要根据变更前后包装规格的差异，识别潜在风险并针对这些风险因素进行验证。对于变更前后包装规格的包装形式（如聚合酶链式反应（Polymerase Chain Reaction, PCR）检测产品多人份包装和单管单人份包装）、反应形式（如胶体金检测卡型、杯型）存在差异的情形，应进行变更后包装规格的分析性能研究。

若包装规格的装量或容器等发生显著变化，导致其蒸发、损耗等风险增加，应考虑产品的货架有效期、使用稳定性是否发生变化，必要时进行相应的稳定性研究。

1.2申报资料的注意事项

概述和产品变更情况描述，应清晰描述包装规格之间的差异，包括装量、包装材料、包装形式等的变化情况，并明确不同规格之间是否存在其他关联的差异，如适用机型、反应体系等。

产品风险管理资料应针对包装规格变化进行分析，结合包装规格的变更是否影响产品性能、是否影响产品稳定性等方面进行风险评价，并说明风险控制措施与剩余风险。

需要进行分析性能研究时，资料一般应包括采用新的多批次包装规格产品对主要分析性能进行的研究，包括分析灵敏度、精密度、准确度等研究资料。
需要进行稳定性研究时，资料一般应包括新的包装规格的相关稳定性研究，如实时稳定性和使用稳定性研究资料。

2.产品储存条件及有效期变化

2.1评价思路

产品储存条件及有效期变化包括实时稳定性和使用稳定性，如改变储存条件、延长有效期、改变机载条件或机载有效期、改变开瓶有效期等。与储存条件及有效期相关的变更一般仅需开展相关的稳定性研究。

2.2申报资料的注意事项

概述和产品变更情况描述，详细说明变更的原因及具体的变更情形。

产品风险管理资料主要针对储存条件及有效期的变化进行风险分析和风险管理。

稳定性研究资料，对于产品货架有效期相关的储存条件和效期的变化，需要提交至少三批试剂进行的实时稳定性研究资料。对于机载稳定性、开瓶稳定性等变更，应进行相应条件下的稳定性研究，提供支持证据。
3.适用仪器变化

3.1评价思路

增加或改变适用机型，首先应对新的适用机型进行分析，确认新增机型与原适用机型之间的差异，主要是工作原理、检测步骤、反应条件控制、信号处理方式、分析前处理步骤等，如新增机型与已上市机型存在上述显著差异，应考虑按照性能建立及验证的方式进行新机型的分析性能研究。如经比较认为新增机型与原适用机型基本等同，可基于风险分析对已批准产品的性能指标进行合理验证。由于不同机型的操作一般存在差异，所以无论进行性能建立还是性能验证，其中的精密度研究均推荐采用新增机型进行重复性和中间精密度研究。如有证据证明新增机型与原适用机型等同，例如通过模块化叠加增加通量且模块相同、仅外观变化、仅增加打印模块等情形，则无需开展新机型的分析性能研究。

实际情况中，适用机型的变化往往伴随或引发其他的变更事项，例如不同机型适用不同的包装规格、有不同的检测步骤或反应体系、量值的差异、机载条件不同等，这些变更可能带来试剂在不同机型上分析性能和临床性能的差异，需要特别予以关注。

在性能研究过程中，应关注采用变更前后机型检测获得的量值是否存在差异，如果存在差异，需要考虑阳性判断值/参考区间是否发生变化并进行相应研究。

如新增机型上机载条件发生变化，需要进行机载稳定性研究。

对于试剂在组成成分、生产工艺和预期用途无变化的情况，如在新增机型上试剂和样本加样量均无变化或虽有变化，但反应体系中试剂、样本加样量整体比例不变时，一般无需进行临床评价；如在新增机型上试剂的反应体系发生显著变化，需针对此项变化内容开展相应的临床评价。如在新增机型上的反应条件或者程序有显著变化，也需进行临床评价。

3.2申报资料的注意事项

概述和产品变更情况描述，应详细描述变更的适用机型，并说明变更机型与原适用机型之间的差异。说明机型的变化是否合并或引发其他变更，特别是合并试剂的规格、检测步骤、机载稳定性以及机型之间差异引发检测信号或结果的量值等变化的情形。

产品风险管理资料，应详细分析变更机型的风险，并说明风险控制措施等。

分析性能评估，一般需要提交准确度、精密度、测量区间及可报告区间、分析灵敏度、校准品的量值溯源和质控品赋值等主要性能指标的研究资料。其中对于某些差异较大的新机型，如新增机型上检测步骤等显著变化的，应提交多批次试剂分析性能建立和验证研究资料；对于经比对与原适用机型无显著差异的新机型，可提交多批次试剂分析性能验证研究资料；对于无实质变化的新增机型，如前文所述仅通过叠加模块增加通量的新机型，可提交详细的机型比对资料证明其等同性，无需提交新的分析性能研究资料。

涉及机载稳定性变化的，应提交新机型上机载稳定性研究资料。

涉及检测结果量值发生明显变化的，需提交阳性判断值/参考区间研究资料。如阳性判断值或参考区间因此发生变更，需提交临床评价资料。涉及反应体系或检测步骤显著变化的，也需提交临床评价资料。应当注意，无论上述因素是否发生变化，如经分析性能研究发现在新增机型上产品性能发生变化，影响产品的临床性能，如有临床意义的灵敏度、特异性变化等情形，也需要提交临床评价资料。

4.阳性判断值或参考区间变化

4.1评价思路

阳性判断值发生变化的，除进行新的阳性判断值研究之外，还应考虑阳性判断值对于分析性能以及临床性能的影响，开展分析性能的研究与临床评价。分析性能的研究应充分分析与阳性判断值变化相关的所有指标，一般情况下阳性判断值的变化是基于产品本身的变更产生的，因此分析性能的研究需要开展多批次的研究，且各个性能指标的研究应充分考虑其变化的可能，必要时开展新的建立与验证研究。阳性判断值的变化预期会对产品临床性能带来影响，因此需开展临床评价。

参考区间的变化，应区分不同情形。由于产品本身变更带来的参考区间变化，如涉及样本类型、临床适应证或产品性能指标变化，除需进行参考区间的建立或验证外，应综合分析变更情形，对可能影响的分析性能进行研究，并进行临床评价；对于产品本身未发生变化，仅因为纳入更多人群进行评价而引起的参考区间的更新，一般不需进行分析性能研究和临床评价，但上述情况中如果参考区间发生显著变化的，需充分分析其影响，参照前一种情形进行相关研究。

4.2申报资料的注意事项

概述和产品变更情况描述，需详细说明阳性判断值/参考区间变更的原因，变更的具体情况以及相关的产品其他变更内容。

产品风险管理资料，应结合阳性判断值/参考区间变化的原因进行风险分析，对引发该变更的其他变更综合研判风险，包括对产品性能的影响，详述风险分析与风险控制措施。

阳性判断值/参考区间研究资料，针对变更阳性判断值或参考区间开展新的研究，提交详细的研究资料。

应关注所有与阳性判断值变化或参考区间变化相关的分析性能的验证，提交涉及产品本身变化等情形的多批次产品的相关分析性能指标的新的建立和验证研究资料，如分析灵敏度、准确性、精密度等。

提交针对变更后的阳性判断值进行的临床评价资料。对于产品本身变化引起的参考区间变化或参考区间显著变化的情况，提交临床评价资料。

5.第三类体外诊断试剂原材料的相关变化

5.1评价思路

对于产品技术要求附录中载明的原材料变化，未实质构成新产品的情形，例如脱氧核糖核酸聚合酶（DNA polymerase）、脱氧三磷酸核苷（Deoxy-ribonucleoside triphosphate、dNTP）等参与核心反应体系的原材料的来源（申请人自制/外购及生产商）或质量标准、其他主要原材料的质量标准发生变化的情况，需要对变化后的原材料进行研究，并与变化前原材料的质量标准进行比较，确保原材料质量标准不降低。上述情况不含核心反应体系的抗原、抗体的实质性变化。

产品的生产工艺、反应体系、分析性能、阳性判断值或参考区间、稳定性、临床性能等可能会受到原材料变化的影响，需要在风险分析的基础上，根据受到影响的具体情况，针对变化后原材料的固定搭配组合生产的产品进行相应的研究。

对于核心反应体系原材料生产商变化的情形，应对变更后产品进行充分的分析性能研究并进行临床评价。注意核心反应体系的抗原、抗体生产商变化的情形经常属于实质性变化，不适用于此情形。

对于核心反应体系原材料仅质量标准发生变化、产品非核心反应体系原材料发生变化的情形，应判断变化对产品的影响，进行分析性能研究，必要时开展临床评价。

对于第二类或第三类体外诊断试剂产品说明书中主要组成成分、注册证及其附件中载明的原材料浓度/含量发生类似变化的情形，可参考上述思路进行分析。例如缓冲体系的变更，应进行分析性能研究以确定该变更是否影响产品性能，如产品性能受到影响，应进一步进行临床评价。如原材料变更预期影响产品稳定性，应进行相应的稳定性研究。

5.2申报资料的注意事项

概述和产品变更情况描述，应详述主要原材料变更的具体情况，变更的原因。

产品风险管理资料，风险分析应注意综合考虑原材料变更可能对产品本身及性能带来的影响，分析变更带来的风险及必要的控制措施，不应局限于原材料变更本身的风险。

主要原材料研究资料，需结合变更情形进行研究，如变更生产商，应对新的生产商提供的原材料进行选择研究并确定质量标准。如变更质量标准，应明确说明理由并对质量标准进行验证。

对于核心反应体系原材料的变更的情形应提交多批次变更后产品的分析性能研究资料，与其他变更情形相比，原材料的变更在分析性能中除了分析灵敏度、准确度、精密度、测量区间/可报告范围等主要指标外，还应关注变更是否影响产品的特异性指标。对于其他原材料相关的变更，应提交与变更可能影响的性能指标相关的分析性能研究资料。适用多个机型情况下，如经对比机型间无显著差异，可使用代表机型进行相关研究。

对于核心反应体系原材料生产商变化的情形以及其他影响产品临床性能的原材料变化的情形，应提交相应的临床评价资料。

6.第三类体外诊断试剂生产工艺变化

6.1评价思路

第三类体外诊断试剂产品技术要求中载明的生产工艺发生变化的情况，需要进行生产工艺研究，确认变更后生产工艺的合理性，并确保质量控制标准不降低。

产品的分析性能、临床性能等可能会受到生产工艺变化的影响，需要在风险分析的基础上，根据受到影响的具体情况，针对生产工艺变化后生产的产品进行相应的研究。对于主要生产工艺过程变化的情形，如关键工序和特殊过程等，应对新生产的产品进行多批次充分的分析性能验证，并进行临床评价。对于产品技术要求中载明的其他生产工艺发生变化的，应评估工艺变化对产品性能的影响，基于风险评估结果决定是否需要进行相应的分析性能研究，必要时进行临床评价。

6.2申报资料的注意事项

概述和产品变更情况描述，应详细描述生产工艺变化的原因、具体变化情况。

产品风险管理资料，需评估具体的生产工艺变化的风险，采取的控制措施等。

生产工艺研究资料，应提交针对变更部分进行的工艺验证资料。

对于主要生产工艺过程变化的情形应提交多批次变更后产品的分析性能研究资料以及临床评价资料。其他生产工艺发生变化的，提交相应的分析性能研究资料。

7.反应体系变化

7.1评价思路

反应体系包括样本的制备方式（采集和处理）、样本要求、样本用量、试剂用量、反应条件、校准方法（如有）、结果判读方式等。对于产品说明书中载明的反应体系发生变化的情形，需要对变化后的反应体系进行研究，确认变更后反应体系的合理性。应进行分析性能研究，另外对比变更前后检测结果量值/信号值的差异，考虑阳性判断值/参考区间是否发生变化。

对于反应体系的样本用量、试剂用量、反应条件、校准方法等发生显著变化的情形，应针对此项变化内容进行相应的临床评价。其他情形的反应体系变更，如经临床前研究认为可能影响产品临床性能，亦应进行临床评价。

对于某些反应体系轻微调整优化的情形，如增加或变更质控方法、反应体系等比例扩大的情形、增加相同方法的核酸提取试剂以及其他经分析性能研究认为不影响产品性能的情形，无需进行临床评价。

7.2申报资料的注意事项

概述和产品变更情况描述，应详细描述反应体系变更的原因及具体变更情况。

产品风险管理资料，应充分分析反应体系变更对产品性能的影响带来的风险，并详述控制措施。

反应体系研究资料，应提交进行反应体系优化的研究资料及必要的验证资料。

分析性能评估资料，主要反应体系的变化可能对产品的性能产生影响，需提交多批次产品充分的分析性能研究资料，包括准确度、精密度、测量区间及可报告区间、灵敏度、分析特异性等。反应体系的轻微优化可提交相关的分析性能的验证资料。如反应体系变更导致检测结果量值变化，应对阳性判断值/参考区间进行研究，提交相应的研究资料。

对于反应体系的样本用量、试剂用量、反应条件、校准方法等发生显著变化的情形，提交相应的临床评价资料。

8.进口体外诊断试剂生产地址变化

8.1评价思路

进口体外诊断试剂生产地址发生变化，需要使用在新的地址生产的多批次试剂进行分析性能主要指标的验证，包括准确度、精密度、分析灵敏度和线性，确认新的生产地址生产的产品性能指标符合要求。

8.2申报资料的注意事项

概述和产品变更情况描述，主要明确具体的地址变更情况，并明确相关的产品及生产质量管理体系是否等同。

产品风险管理资料，应针对生产地址变更进行风险分析，并说明风险控制措施。

提交新地址生产产品的分析性能验证资料。适用多个机型情况下，如经对比机型间无显著差异，可使用代表机型进行相关验证。

9.适用的样本类型变化

9.1评价思路

根据变化后样本类型与原样本类型是否可比，划分为以下两种情况。其中可比样本，一般指取样部位与样本基质无显著差异、性能指标相同、阳性判断值或参考区间相同、预期人群一致、临床意义相同等。反之，则应视为不可比样本。

对于增加具有可比性的样本类型，可选择具有统计学意义数量的样本进行样本一致性的同源比对研究或分析性能验证。对于增加不具有可比性的样本类型，应对新增样本类型进行分析性能评估、阳性判断值或参考区间研究以及临床评价，同时应关注是否同步调整企业参考品的设置。

无论增加何种样本类型，均需对新增的样本类型进行样本稳定性研究。

9.2申报资料的注意事项

概述和产品变更情况描述，应说明样本类型变更的具体情形，说明新增样本与原批准样本类型的差异。

产品风险管理资料，应针对样本类型的变更以及与之相关的性能等方面的影响进行风险分析，包括新增样本的临床预期用途相关风险分析，说明风险控制措施。

分析性能评估资料，应提交新增样本的适用性研究资料、样本稳定性研究资料。对于可比的样本类型，提交新增样本类型的同源比对研究资料或主要分析性能验证资料。增加不具有可比性的样本类型，分析性能评估资料应包括准确度、精密度、测量区间及可报告区间、分析灵敏度、分析特异性、包容性等研究资料，分析特异性研究资料应充分考虑新增样本的基质不同、采样部位不同等带来的新的特异性验证需要；必要时提交新的企业参考品的验证资料。

对于增加不具有可比性的样本类型，还需提交新增样本类型的阳性判断值或参考区间研究资料以及临床评价资料。

10.适用人群变化，临床适应证等预期用途内容变化

10.1评价思路

适用人群变化，临床适应证发生变化，原则上需要进行临床评价，如涉及产品分析性能、阳性判断值或参考区间等变化的需进行相应研究。同时应关注是否同步调整企业参考品的设置。

10.2申报资料的注意事项

概述和产品变更情况描述，应详细描述预期用途变更的依据、原因以及具体的变更情形，并明确说明产品是否同步发生其他变更。

产品风险管理资料，主要针对产品用于新的预期用途、适用人群或适应证分析临床的风险，采取的控制措施及剩余风险情况。

产品预期用途的变化主要通过临床评价提供支持证据，应依据新的预期适用人群、适应证制定临床评价入组标准，进行相应研究并提交相关的研究资料。

如为实现新的预期用途产品本身发生其他变更的，如调整阳性判断值/参考区间、调整产品分析灵敏度等性能指标等，还应进行对应的研究并提交相关的研究资料，如产品分析性能、阳性判断值或参考区间研究以及企业参考品的验证资料等。

11.产品技术要求、说明书变化

11.1评价思路

产品技术要求、说明书变化可能涉及上述任何情形，需要根据具体变化内容综合进行判断并归类。如产品本身发生变化时，产品说明书与产品技术要求相应内容需同步进行变更。还有单纯产品说明书或产品技术要求的变更，如产品说明书技术内容文字的变更、产品技术要求中的性能指标或检验方法发生变化、为符合新的国家标准品进行的产品技术要求的变更等。

11.2申报资料的注意事项

对于说明书的变更，需提交说明书变更对比表，明确变更内容并提交依据。对于产品技术要求性能指标或检验方法、国家标准品相关的变更，需提交产品技术要求变更对比表，产品检验报告。

对于原产品检验报告中使用的包装规格、检测系统等对于变更后产品不具有代表性的情形，应采用具有代表性的包装规格、检测系统进行产品检验。

以上列举的11种情形为常见变更的单一情形。实际情况中，体外诊断试剂的变更常是多项同步、相互关联的，在进行产品变更时，应充分分析变更可能给产品带来的影响，进行必要的非临床研究和临床评价研究。需要注意的是，某些通过非临床评价能够充分验证的单一变更事项，如合并其他变更时应考虑其对产品的整体影响是否显著，必要时需进行临床评价。

本指导原则仅对变更可能需要开展的非临床与临床评价研究进行分析，未包括注册申报资料要求中的其他资料要求，如监管信息、质量管理体系文件等。

六、不适用于体外诊断试剂变更注册的情形

对于核心反应体系原材料的抗原、抗体实质性改变（例如蛋白结构和序列、型别、生物学来源、单克隆或多克隆、克隆株、免疫刺激原等）或待测物的引物、探针核酸序列改变、增加核心反应成分、产品检验原理发生实质性改变等构成新产品的情形，应按照产品注册进行办理。
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